双扉高低温中药粉灭菌器用户需求
此设备适用于泰兴市中医院制剂室双扉高低温中药粉灭菌器设计、验证和使用等需求。供应商应以该文件作为设计以及报价的基础。
1. 工艺/系统介绍  
高低温中药粉灭菌器是一种蒸汽压力灭菌设备，用饱和纯蒸汽蒸汽作为灭菌介质，对被灭菌物品进行高温、低温灭菌。本工艺要求该设备主要对粉状、切片、根茎、浸膏等类型的中药进行灭菌和干燥。
2. 工艺要求 

	类别
	性能要求

	蒸汽


	1、设备采用饱和纯蒸汽作为灭菌介质对物品进行高温、低温灭菌，灭菌物品包括中药粉、中药切片、以及根茎类等种类的中药材；

2、设备应自带汽水分离系统，提高进入灭菌器的的蒸汽质量；

	可用容积
	1、灭菌内腔室≥600L；

2、内室尺寸（mm）：1100x610x915；外形尺寸（mm）：1570x13500x1850；

	灭菌原理
	1、设备采用负压或正压灭菌方式。利用饱和蒸汽冷凝时释放的热量进行灭菌；

	温度范围
	1、灭菌温度范围在75℃～134℃之间，设备运行过程中灭菌温度下限为灭菌温度，上限为不超过灭菌温度3℃；

	设计压力
	1、内室设计压力： 0.25 Mpa；夹套设计压力：0.25 Mpa；

	分布均匀性
	1、 设备内部应采用防潮列管，保证温度分布均匀性，灭菌效果以及干燥效果；

2、 灭菌柜空热分布偏差 ≤ ±1.0℃；

	真空泄露率
	1、在压力7kPa(或以下)，等待300-600S开始记录时间和压力，经过600±10s内，升压速率不超过0.13 kPa /min；

	排水/排汽
	1、设备底部倾斜可以有效的排除冷凝水；

	前后门密封方式
	1、密封条最高承受温度＞150℃密封性好；

2、密封条采用门槽充蒸汽方式保证灭菌效果。并提供文件或照片证明；


	负压抽真空方式
	1、设备应具有有效的抽真空缓冲装置，在低温灭菌时防止真空泵频繁启动影响使用寿命。提供文件及照片等证明资料；

	灭菌方式
	1、设备应具有高温和低温两种灭菌方式，对于低温灭菌方式厂家应提供相应的文件照片等证明材料；


3. 清洁、消毒/灭菌要求 

	类别
	性能要求

	清洁


	1、内室表面光滑平整，拐角为圆弧形设计易于清洁。

2、内室底面有一定倾斜度，以便清洗及冷凝水排放。

3、所有密封垫圈应该易于拆卸和装回

	消毒


	1、设备材质应能耐受醇类、酸酚、碱酚、空间臭氧消毒、VHP灭菌

	检查、测试和取样
	1， 设备应独立配置温度、压力控制探头

2， 预留验证专用的接口。


4.设备设计要求 

	类别
	性能要求

	材质要求（包括设备、仪表和配套工艺阀门管道）
	1、 内室、门板、灭菌内车与灭菌介质直接接触的部件全部采用304不锈钢，机械磨光后抛光处理；
2、前后装饰钣金均采用304不锈钢材质；

3、管道密封垫片采用耐高温的聚四氟乙烯等材料；

	卫生型设备、仪表及管道阀门


	1、管路必须采用304不锈钢。管口采用卫生型卡盘连接或焊接；

2、与内室直接相通的气动阀采用气动角座阀。气动阀等驱动气源管道采用铜管；

3、主体保温棉最小厚度不低于5cm，保温材料不得含有氯离子和石棉，外表面不锈钢保温罩；

	制造要求
	1、焊接无死角，要抛光；

2、纯蒸汽等管道的连接必须氩弧自动焊，必要时可采用快开卡箍连接；

	设备可靠性和性能
	1、设备设计使用寿命不少于10年或不小于50000次灭菌循环；

	真空泵
	1、真空泵需选用德国进口品牌斯特林；

	仪表


	1、灭菌过程，灭菌温度显示和灭菌过程控制应该分别由两个独立的精度至少为±1%的PT100探头控制，将控制探头设置在最冷点；

2、要求控制探头及腔体内移动探头均需要采用双芯探头，分别用于控制与记录；

3、温度指示仪表应为数字式，数值范围为0-150℃，精度至少为±1%；

4、压力显示单位为Mpa，范围符合灭菌要求，精度至少为±1.6%（0~400KPa）；数字式分辨率为小于1Kpa，灭菌压力测试时精度至少为±5Kpa，环境温度误差补偿不超过0.04%/℃；

5、时间指示器误差不超过±1%；

	备品/备件


	1、除密封圈外，其它备件都是标准备件，市场可以购买；
2、供应商应对备品/备件，24小时内响应；


5.安装要求 

	类别
	性能要求

	公用设施要求


	1、排水口（排气口）设计合理，保证冷凝水和蒸汽（空气）能通过管路排净；

2、供应商提供设备安装指导；

	建筑荷载
	1、设备荷载不大于1000KG/平方；

	安装要求


	1、密封门最高承受温度＞150℃；

2、密封条最高承受温度＞150℃。密封性好；

3、设备安装在洁净区，装载侧在D级区域，卸载侧在（D+A）级区；

4、设备周围应有足够的空间，维修区宽度不小于500mm；

	电气要求


	1、所有电缆具有标号并有连接线路图；

2、设备具有接地线和中性线；

3、电气原件应选用名牌厂商的产品，例如Siemens，Schneider,MITSUBISHI，Omron；

4、所有线路应走接线槽；

5、所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记；

	设备上下游接口


	1、设备具备可以连接电脑和打印机的接口；
2、实时监控和记录并打印工艺参数包括但不限于：日期、时间、温度、时间、室内压力等；

3、操作方便的部位预留验证口并采取密封措施不得泄露，设备带有验证接口装置，可随时进行GMP验证工作；

	安装环境条件
	1、环境温度：5℃～40℃；

2、相对湿度：≤85%；
3；大气压力：70Kpa～106Kpa；


6.安全与环境方面要求

	类别
	性能要求

	故障检测和报警
	1、前/后门未闭合不能关门；

2、前/后门未关好不能开门；

3、前/后门电机保护；

4、内室高温、高压不能开门；

5、内室低压不能开门；

6、前后门急停；

7、真空泵保护；

8、内室高温高压；

9、程序正在运行不能开门；

10、温度压力探头检测错误；

11、后门未关好不能开前门；

12、断电时，机器逐渐停稳，恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动；

13、设备启动时必须经机械钥匙开启电源；

	防止烫伤
	1、柜体与管道外部均做保温，外表面温度不高于环境温度40℃；ISO13732-1要求

	防护装置
	1、固定或可移动的防护装置符合 ISO14120/ ISO14119 ；ISO14120/ ISO14119要求



	噪声
	1、噪声 

· 符合ISO 1680/ISO声学vol1/ISO TR 25417单台机械设备在满负荷和/或无负载条件下运行时，操作人员接触噪声为 8 小时 TWA 小于85dBA；
· 距离设备1M远的噪音在80DB以下；ISO 1680/ISO声学vol1/ISO TR 25417要求

	报警
	1、当自锁、互锁功能失效时，设备报警，不能开启；

2、具有声光报警，并显示实时的报警信息；

	紧急停止


	1、优化设计，易于接近的区域安装紧急停止按钮，以减少人机工程伤害；符合 ISO 13850/13855



	操作按钮
	1、按钮的颜色和标签的使用应符合逻辑；

2、根据要求，确定紧急按钮布置，灭菌器两侧均有急停按钮；

	互锁
	1、密封门应有互锁保护，任何情况下，密封门均无法同时开启；

2、只有在门处于密封状态下，才能启动灭菌行程；

3、只有当没有活动报警时才可启动灭菌行程；

4、在灭菌行程结束，以及腔体压力降至大气压力前，不得打开门密封；

5、当设备运行中中止，但灭菌阶段尚未结束时，只能从装载侧打开；

6、如果门是打开或未密封，控制器不得开启腔体蒸汽阀；

	电压电源
	1、单相电源：220±10% V，50 Hz；

2、三相电源：380±10% V，50 Hz；

	设计平面
	3、设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角；


7.自动控制系统要求 

	类别
	性能要求

	用户访问
	1、至少有3级访问控制，可通过密码保护，保证仅限授权用户；

2、管理员账户信息须提供；



	时间同步
	1、软件应实现时间/日期同步和安全控制功能；

	备份策略

System Backup
	1、设备应满足本地备份；

2、可满足数据导出功能；

	数据管理


	1、所有电子记录，无论显示或者打印，显示的时间格式，符合要求；

2、必须能够产生电子记录的打印件，且清晰易懂；

3、在电子记录被显示，打印后内容与含义应保持不变；

4、打印件上必须含有打印日期与时间 ；

5、电子记录必须被保护以防止被故意或偶然地修改、删除和破坏；

6、系统必须在电子记录的整个生命周期保持其内容不变。在整个生命周期中能够被访问；

	上下游
	1、配备打印机进行打印；

2、预留输出通讯接口，方便连接远程监控系统，具有RS-232/485端口；

	网络


	1、设备可以连接以太网，可使用标准数字交流界面与其它计算机系统连接，可实现数据远程输送，集中监控和打印。；

	警报、错误信息


	1、当设备断电、急停、故障报警或非正常停机时，系统自动保存原有数据信息；

	密码要求


	1、系统强制为用户设置密码，由系统管理员设置；

2、密码复杂度符合法规要求；

3、能够定期更换密码；

	自动控制系统的PLC和触摸屏
	1、 PLC采用进口品牌如：西门子、三菱、欧姆龙等；支持TCP/IP通讯、RS485等通讯方式；支持存储卡功能；控系统预留至少PLC输入/输出接点；
2、 触摸屏尺寸≥7寸；1600万色高彩度显示；PCB带涂层；                                                                                                                                                                                                                    分辨率≥800 × 480； 容量≥128M Flash和128M RAM；防护等级≥前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-232、RS-485；带U盘存储功能；符合CE认证；

	控制程序要求
	1、程序数量≥6种，拥有高温程序和低温程序；设备参数可根据工艺要求自行设定；


8.文件要求

	类别
	性能要求

	维护
	1、维护说明书（维护、润滑）；

	验证


	1、供应商提供主体材质材质证明；

2、供应商提供设备操作、维护保养SOP样本；

3、供应商提供FAT方案及报告

4、供应商需完成IQ、OQ并向使用方提交完整资料；

5、上述FAT、IQ、OQ验证需提供验证方案给用户审核批准后实施；

6、提供PQ方案并协助完成；

	图纸


	1、提供机械部分、电气部分、仪器仪表、PID图、装配图及功能说明；

	用户说明
	1、应提供设备用户手册（包括但不限于操作、维护和常见故障清单）；

2、主要部件说明书和有关资料，进口部件必须提供外文资料和对应的中文资料；

	电子文件


	1、控制系统电器原理图；

2、控制系统装箱清单；

3、设备平面布局图；

4、竣工图；

5、培训文件：设备操作及设备维修手册；

	备件
	1、备品备件和消耗品清单； 


9.供应商通用要求 

· 供应商具有生产、制造制药设备所需相应资质；拥有一类压力容器制造许可证；灭菌器主体等压力容器应由供应商自主设计制造。

· 具有履行项目所必须完善的售后服务体系。远程服务2小时内进行，专业工程师到现场，应在24小时以内。

· 如果测试结果不合格，制造方工程师要留在现场继续调试，制造方要采取措施尽快调试合格

· 提供设备结构图和电气控制图纸2套

· 关键设备零件材质证明及合格证明

· 所有洁净级别的管道和配件需要提交材料原产地提供的材质证明文件

· 设备阀门、开关应有标识编号与名称，本台设备的所有标示代号应具有唯一性

· 提供新增设备安全使用和维修保养手册2套。手册内必需提供所有部件型号，规格，生产厂家的信息

· 设备所涉及的所有组合设备与系统、仪器的使用维护说明书、合格证明2套

· 常备的零配件耗材清单（包括更换周期、最低库存量等信息）

· 特种设备和压力管道要出具图纸、合格证、检测报告等申报资料

· 特种设备及压力管道按照国家要求，提供无损探伤记录

· 供应商应要保障在货物验收合格后，可连续运行1年的备品备件。

· 在设备使用寿命内，供方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。

· 提供设备安装、维护保养、使用等相关培训。在质保期内配合用户安排必要的再次培训。
10.附件

	编号 
	名称

	1
	URS符合性确认表格

	2
	文件清单


附件一：URS符合性确认表格

	URS条款
	投标设备技术指标

（包括偏离说明）
	符合/正偏离/负偏离

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件二 文件清单

	文件名称
	语言
	纸质或电子
	交付时限
	双方责任
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