监护仪主要参数：
1.不小于18英寸触摸屏，模块化插件式监护仪
2.基本功能模块具备心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的监测，标配EtCO2监测模块
3.主机插槽数≥6个，可用于后期升级监测模块，如：BIS监测模块、肌松模块、PiCCO监测模块等。
4.提供麻醉平衡指示工具，显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，满足临床对病人复苏拔管的评估
5.标配抗电刀干扰心电电缆线，标配锂电池
★6. 质保期：整套全保质保期≥5年，提供原厂质保函。
