高端CT
设备技术要求（部分），仅供调研用,最终技术参数要求以论证文件为准。
	1
	探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或微平板探测器、或时空探测器等
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	探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；两套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥96排×2
	
	

	3
	提供最新型探测器技术，如提供单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供双套探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供立体双层光谱探测器，Z轴覆盖范围≥8cm,（要求附技术白皮书说明）
	
	

	4
	球管阳极热容量≥6.8MHU或等效热容量≥30M
	
	

	5
	高压发生器最大有效功率≥100kW
	
	

	6
	机架物理最快转速（非等效）≤0.28s/圈
	
	

	7
	具备心脏、灌注、能谱扫描与图像重建技术
	
	

	8
	提供影像人工智能辅助诊断系统（含头颈CTA、脑灌注CTP、冠脉CTA、心脏FFR、肺结节等处理软件，优选数坤品牌）
	
	

	9
	设备整机质保2年
	
	



